
 

 

 

 

   保守点検仕様書 

 

サクラ高圧蒸気滅菌装置保守点検 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サクラ精機株式会社 

         〒１０４－００３３ 東京都中央区新川１－２５－１２ 

     ＴＥＬ ０３－３５５３－８０３４／ ＦＡＸ ０３－３５５３－８０７２ 

            

 

 

 

 



１．対象機種 

  高圧蒸気滅菌装置（ＶＳＣＲ－Ｇ１５Ｗ）３台 

 

２．設置場所 

  京都市中京区壬生東高田町１番地の２ 京都市立病院 

 

３．契約期間 

契約締結日から令和３年３月３１日 

 

４．保守点検の種類 

１）性能検査整備：年１回 

２）定期点検：年１回  

 

５．保守内容 

１）性能検査整備 （年 1回 実施） 

   （１）年 1回の法定検査（第一種圧力容器の性能検査）の為の点検整備及び検査立会いを実

施する。 

   （２）点検整備時に発生した保守点検に含む部品以外の部品代は別途有償とする。 

（３）交換部品の保証期間は３ヶ月とする。 

（４）性能検査手数料はお客様の負担とする。 

  ２）定期点検 （年１回 実施） 

（１）性能検査整備の実施月を基点として、その前後６ヶ月内に年１回点検表に基づき実施

する。また、その日程はあらかじめお客様と協議の上決定する。 

（２）点検整備時に発生した保守点検に含む部品以外の部品代は別途有償とする。 

（３）交換部品の保証期間は３ヶ月とする。 

  ３）修理 （故障時 実施） 

   （１）本保守の契約期間内に発生した当該装置の故障で、お客様が修理を要請した場合は、

弊社技術員を速やかに派遣し、これに当たらせるものとする。 

（２）修理費のうち技術料、派遣料、諸経費は無償とし、交換した部品代については保守点

検に含む部品以外の部品代は別途有償とする。 

   （３）交換部品の保証期間は３ヶ月とする。 

 

６．報告書提出 

１）性能検査整備 

当該業務が終了したときは、直ちに作業報告書と定期点検表及び安全弁等点検整備・吹出

しテスト記録表を添えてお客様に提出するものとする。 

２） 定期点検 

   当該業務が終了したときは、直ちに作業報告書と定期点検表をお客様に提出するものとす

る。※添付「点検表」を参照 

３） 修理 

   当該業務が終了したときは、直ちに作業報告書をお客様に提出するものとする。 

 

７．保守点検に含む部品 

１）１０万円以下の部品費用 
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１．対象機種 

  ＲＯ水製造装置（ＳＭ－４１ＲＯ）１台 

 

２．設置場所 

  京都市中京区壬生東高田町１番地の２ 京都市立病院 

 

３．契約期間 

契約締結日から令和３年３月３１日 

 

４．保守点検の種類 

１）定期点検：年２回  

 

５．保守内容 

１）定期点検 （年２回 実施） 

（１）８月・２月点検表に基づき実施する。また、その日程はあらかじめお客様と協議の上

決定する。 

（２）点検整備時に発生した保守点検に含む部品以外の部品代は別途有償とする。 

（３）交換部品の保証期間は３ヶ月とする。 

  ３）修理 （故障時 実施） 

   （１）本保守の契約期間内に発生した当該装置の故障で、お客様が修理を要請した場合は、

弊社技術員を速やかに派遣し、これに当たらせるものとする。 

（２）修理費のうち技術料、派遣料、諸経費は無償とし、交換した部品代については保守点

検に含む部品以外の部品代は別途有償とする。 

   （３）交換部品の保証期間は３ヶ月とする。 

 

６．報告書提出 

１）定期点検 

   当該業務が終了したときは、直ちに作業報告書と定期点検表をお客様に提出するものとす

る。 

２） 修理 

   当該業務が終了したときは、直ちに作業報告書をお客様に提出するものとする。 

 

７．保守点検に含む部品 

１）フィルター類の費用 

 


