
部署 名称 型式 製造番号 納入年月

２０人用（有線４無線１６）セントラルモニタ CNS-6201 017 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 1628 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 1629 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 1630 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 1631 2013年3月

１２人用セントラルモニタ CNS-6201 3638 2018年2月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 14009 2018年2月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 14010 2018年2月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 14011 2018年2月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 14013 2018年2月

16人用セントラルモニタ（2018/7 12人→16人） CNS-6201 3639 2018年2月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 14012 2018年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 17579 2019年9月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 14901 2018年5月

１２人用セントラルモニタ CNS-9601 1948 2013年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 14120 2018年2月

ベッドサイドモニタ BSM-6301 1453 2013年3月

ベッドサイドモニタ BSM-6301 1454 2013年3月

４人用セントラルモニタ WEP-5204 2730 2013年3月

４人用セントラルモニタ WEP-5204 6143 2019年2月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 16194 2019年2月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 16195 2019年2月

ベッドサイドモニタ BSM-6301 1455 2013年3月

８人用セントラルモニタ CNS-9601 1949 2013年3月

ベッドサイドモニタ BSM-6301 1456 2013年3月

ベッドサイドモニタ BSM-6301 1466 2013年3月

８人用セントラルモニタ CNS-9601 1947 2013年3月

ベッドサイドモニタ BSM-6301 1451 2013年3月

ベッドサイドモニタ BSM-6301 1452 2013年3月

４人用セントラルモニタ WEP-4204 2062 2001年3月

４人用セントラルモニタ WEP-4204 3996 2004年8月

ベッドサイドモニタ BSM-2303 452 2004年8月

ベッドサイドモニタ BSM-2303 1390 2006年11月

８人用セントラルモニタ CNS-9601 1946 2013年3月

ベッドサイドモニタ BSM-6301 1457 2013年3月

ベッドサイドモニタ BSM-6301 1458 2013年3月

４人用セントラルモニタ WEP-5204 2731 2013年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 1535 2013年3月

１０人用セントラル CNS-6201 4156 2019年3月

ベッドサイドモニタ PVM-4763 1144 2020年3月

ベッドサイドモニタ PVM-4763 1145 2020年3月

８人用セントラルモニタ WEP-5208 2870 2019年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 17580 2019年9月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 17581 2019年9月

８人用セントラルモニタ WEP-5208 2871 2019年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 14902 2018年5月

ベッドサイドモニタ PVM-4763 1146 2020年3月

１０人用セントラルモニタ CNS-6201 4157 2019年3月

ベッドサイドモニタ PVM-4763 1147 2020年3月

5A

5B

6C

5E

6A

6B

7D

6D

7C

4B

対象機器　一覧(2021年　日本光電)

3A

3C

3D

4A



ベッドサイドモニタ PVM-4763 1148 2020年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 01536 2013年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 01537 2013年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 01538 2013年3月

１６人用（有線６人仕様）セントラルモニタ CNS-6201 00618 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 01632 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 01633 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 01634 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 01635 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 01636 2013年3月

ベッドサイドモニタ（有線） BSM-6501 01637 2013年3月

８人用セントラルモニタ WEP-5208 2842 2019年2月

４人用セントラルモニタ WEP-5204 6144 2019年2月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 16497 2019年2月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 16498 2019年2月

化学療法センター ４人用セントラルモニタ WEP-5204 1416 2011年2月

1C処置室 ベッドサイドモニタ PVM-2701 2222 2012年5月

救急外来（CT室） ベッドサイドモニタ PVM-2701 09313 2016年10月

４人用セントラルモニタ WEP-5204 980 2010年7月

４人用セントラルモニタ WEP-4204 1201 2001年11月

DMAT用携帯型救急モニタ　ライフメイト WEC-6003 382 2006年6月

ベッドサイドモニタ BSM-2303 3152 2012年3月

ベッドサイドモニタ BSM-2301 19497 2006年6月

８人用セントラルモニタ WEP-5208 1046 2012年3月

ベッドサイドモニタ BSM-2303 3155 2012年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 1915 2013年3月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 17578 2019年9月

ベッドサイドモニタ PVM-2703 17582 2019年9月

ベッドサイドモニタ BSM-2303 3154 2012年3月

４人用テレメータ WEP-4204 3435 2003年11月

ベッドサイドモニタ BSM-2303 451 2004年8月

４人用テレメータ WEP-4204 3995 2004年8月

４人用テレメータ WEP-4204 5631 2006年9月

ベッドサイドモニタ BSM-2303 1363 2006年9月

ベッドサイドモニタ BSM-2303 1364 2006年9月

４人用テレメータ WEP-4204 3993 2004年8月

４人用テレメータ WEP-4204 5827 2006年9月

ベッドサイドモニタ（CT室） BSM-2303 463 2004年8月

携帯型受信機 ZT-210P 1833 2014年8月

携帯型受信機 ZT-210P 1834 2014年8月

携帯型受信機 ZT-210P 4209 2018年7月

携帯型受信機 ZT-210P 4210 2018年7月

携帯型受信機 ZT-210P 4211 2018年7月

手術室 術中モニタリング MEE-1208 38 2010年9月

無停電バッテリ 13台 BR1000G-JP　
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